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Einleitung 
Viskositätsmessungen an Erdölprodukten "werden im allgemeinen in I'e-
lativen Kapillarviskosimetern ausgeführt, welche zumeist vom Ost'waldschen 
Viskosimeter abgeleitet sind. Nach den ASTM Normen besitzen die zulässigen 
Geräte eine Reproduzierbarkeit von ! 0,35 %, nach den sowjetischen und 
ungarischen Normen beträgt der Fehler ' 0,5% [1,2,3]. 
. Diese niedrigen Fehlergrenzen bestehen allerelings nur unter gewissen 
Voraussetzungen. Eine dieser Voraussetzungen hesagt, daß die Oberflächen-
spannungen der Eieh- und Prüfflüssigkeiten voneinander nicht wesentlich 
abweiehen dürfen. Dies ist für Kohlenwasserstofföle bei Einhaltung der ge-
normten Bedingungen bis zur letzten Zeit berechtigt gewesen. 
In den letzten Jahren wurden jedoch in 'wachsendem Ausmaß legierte 
Schmieröle eingesetzt. Viele der angewendeten Zusätze sind kapillaraktiv und 
setzen die Oberflächenspannung des legierten Öles herab. 
Bei der Konstruktion seines neuen Viskosimeters wies UBBELOHDE [7] 
als erster darauf hin, daß die Oberflächenspannung auch bei Routilleanalysell 
eine Rolle spielen kann. Da der Anteil der legierten Öle dauernd zunimmt und 
in einigen Ölen heute der Prozentsatz der Zusätze bereits 20 erreicht, kann 
die Vernachlässigung des Obcrflächenspannungsfehlers bei ungeeigneter Kon-
struktion des Viskosimeters zu hedeutenden Meßfehlern führen. Eine heson-
dere Konstruktionseigenart, die vom Standpunkt des Oherflächenspannungs-
fehlers wichtig ist, wird in Abh. 1 gezeigt, die eigentlich als ein Prinzipschema 
der Kapillarviskosimeter hetrachtet werden kann. Bekannterweise "wird bei 
Yiskosimetcrn, in denen die Halbmesser der heiden Kugeln, also die Flüssig-
keitsspicgcl heim Abfluß identisch sind, der durch die Oherflächenspannung 
verursachte Fehler ausgeglichen. Dies ist der Fall beim urspriinglichen Ost-
'wald-Viskosimeter, bei den Geräten nach Grüneisen, Cohen-Bruim!, bei dem 
BS-U-Rohrviskosimeter und bei allen Geräten mit hängendem :\"iveau 
[4-11]. Ein Unterschied zwischen den Abmessungen der heiden 
Flüssigkeitsspiegel hesteht im Viskosimeter nach Cannon und Fenske (heide 
4 p.,riodi,a Polytechnica eh. x..HIIl-~ 
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Ausführungen), im Viskosimeter nach Ostwald-Pinkewitsch und im Vogel-
Ossag-Viskosimeter. Bei solchen Geräten ist normalerweise der untere Flüssig-
keitsspiegel größer [1,3,5, 11-16]. Es sollen kurz die hierbei entstehenden 
Verhältnisse beschrieben 'werden. Die Strömung in Kapillarviskosimetel'll 
kann normalerweise durch das Hagen-Poiseuillesche Gesetz beschrieben 
werden 
V= 
Htr4 ;r 
81 v 
(1) 
(H = hydrostatische Treibkraft, tAbflußzeit, r = Kapillarhalbmesser, 
1= Kapillarlänge, v = Ausflußvolumen). 
2 -1-
Abb. 1. Schema eines relativen Kapillarviskosimeters. H = Treibkraft, R 1, R 2 KugeJbalbmesser, 
P l' P 2 Oberflächenspannungskräfte 
Für unsere 'Überlegungen sind die Viskosimeterdimensionen unwichtig 
und können in eine Konstante zusammengezogen werden. Wichtig bleibt nach 
wie vor die A.bflußzeit und die hydrostatische Treibkraft. Die vereinfachte 
Gleichung lautet also 
J' = kIlt (2) 
(k = Konstante). 
Die durch die Oberflächenspannung ausgeübte Kl'aft des mittlel'en Flüs-
sigkeitsspiegels in den Behältern ist 
P = 2Rx;r (3) 
(P = Kl'aft, R = Spiegelhalbmesser, x = Oberflächenspannung). 
Es soll fül' den Gleichgewichtsfall und den Punkt p das Gleichgewicht 
der Kräfte ausgedrückt werden: 
(4 ) 
(PI bzw. P 2 sind die durch die Obel'flächenspannung ausgeübten IÜäfte in den 
Behältern 1 bzw. 2). 
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Aus (3) und (4) folgt 
(5) 
hzw. 
H (6) 
'wohei R I und R 2 die Halbmesser der durchschnittlichen Flüssigkeitsspiegel in 
den Behältern 1 hzw. 2, H' die durch die Oberflächenspannung geänderte 
scheinhare hydrostatische Treihkraft bedeuten. 
Wird aus (2) und (6) die Ahflußzeit ausgedrückt und die Formel umge-
ordnet, erhält man 
l' 
t' = ----------- (7) 
Für ein gegebenes Viskosimeter sind in einem gegehenen Fall alle Größen 
außer der Oherflächenspannung und der Behälterhalhmesser unveränderlich 
und können daher in Konstanten zusammengezogen werden. Für t', die durch 
die Oberflächenspannung heeinflußte Abflußzeit gilt also folgende verein-
fachte Gleichung: 
t' (8) 
Aus dieser Gleichung geht hervor, daß hei Viskosimetern, hei denen die 
heiden Flüssigkeitsspiegel nicht gleich sind. also R I R 2 ist, lmd bei denen 
R I - R 2 positiv ist, das heißt, wo der' horizontale Halbmesser des unteren 
Gefäßes größer ist, die _-\.bflußzeit ,rächst und eine scheinbar höhere kinema-
tische Viskosität indiziert, falls die Oherflächenspannung ahnimmt und Clii' 
Yiskosität auf Grund der ühlichen Gleichung l' = kt berechnet wird. Dies ist 
der Fall hei der Messung yonlegierten Ölen in den CanIlon Fenske, 'logel-
Ossag und Ostwald - Pinkewitseh Viskosimetern, welche mit ::\ormalölen geeicht 
werden. 
Ist R I = R 2 , wie das im Ostwald-Viskosimeter, in den Viskosimetern mit 
hängendem Niveau und im BS - TI -Rohr-Viskosimeter der Fall ist, so ist t 
yon 7. unabhängig, da t = AlB ist, 'weil R I R 2 O. 
Es giht auch interessante Ausnahmefälle. R I - R z ist negativ im Viskosi-
meter yon Cannon und Fenske für dunkle Öle sowie im analogen BS-Yiskosi-
meter. Bei ahnehmender Oherflächenspanllung gegenüher dem Eichöl muß 
hier eine scheinhar zu niedrige Viskosität gefunden werden. 
Bei Silikon ölen oder Silikonöl-Iegierteu Ölen nimmt die Oberflächen-
spannung gegenüber dem Eichöl zu, und die Viskosität wird hei positiyem 
\\' ert von R I - R 2 niedriger sein als der tatsächliche Befund. 
-1* 
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Üherlegungen zur Auswahl der Versuche 
Zur experimentellen Kontrolle der voraussichtlichen Größen der eben 
erwähnten Abweichungen wurden z·wei Typenviskosimeter ausgewählt; das 
Viskosimeter von Cannon-Fenske und das Viskosimeter von Ubbelohde mit 
hängendem Niveau. Für das erste Gerät ist R1 - R2 positiv, für das z'weite 
gilt R 1 - Rz = O. Die beiden Geräte wurden aufeinander kalibriert um even-
tuelle Eichfehler zu vermeiden. In diesen Geräten wurden fünf verschiedene 
Öle mit neun verschiedenen Zusätzen, legiert und unlegiert, geprüft. Konzen-
trationsfunktionen der Viskosität und des Viskositätsfehlers wurden aufge-
nommen. Es 'wurden sodann die Oberflächenspannungen gegenüber Luft 
der Öle und der Lösungen von Zusätzen in den Ölen im Stalagmometer nach 
Traube als Funktion der Konzentration aufgenommen. 
Die Geräte und Meßverfahren sind konventionell und können als bekannt 
betrachtet ·werden, eine Beschreibung erübrigt sich also. In dieser Hinsicht 
möchten wir auf die Literatur hin·weisen. Die angewendeten Öle und Zusätze 
wurden in Tabelle 1 zusalllmengestellt. 
Ültyp 
Tahelle 1 
Grundstoffe 
Yiskosität 
cSt/:25 ::c 
Oberflächenspannung 
Dyn. ern-\' 1:25 ~c 
Kosmetische, \Veißö1 
Paraffinum 1iquidUlll 
Transformatorenöl 
l\Iotoren-Grundö1 l\I-.1O 
?\Iotoren-Grulldöl :\1-90 
22.926 
102,32 
25,341 
114,01 
396,'t2 
29,74 
30.26 
30,14. 
3D.37 
30.15 
Bezeichung des 
Zusatzes 
:\I-200 
Topanol-OC 
K-883 
T.I.O.-Zn-DTP 
T.C.-Zn-DTP 
K-9S1 
K-994 
?tIontogear 
K-281 
F arme! des Zusatzes 
Diisobutyl-diisoamyl-clithiophosphorsaures Zn 
2-6-ditertiär-bu tvl-4-methv 1-Phenol 
Diisobut)·l-dioxo·-dithiophösphorsaures Athylenoxyd 
Tetraisooctyl-Zn-Dithiophosphat 
T etraacetyl-Zn-Dithiophosphat 
Oxo-isoamyl-dithiophosphorsaures Athylenoxy~ 
Terpcntin-dialkylphenol-dithiophosphorsaurcs Athylcnoxyd 
Gemisch 
Monoalkylbcllzol-sulfonsaures Ca 
Abb. 2 und Abb. 3 zeigen die Ahhängigkeit der Oberflächenspanllung von 
der Zusatzkonzentration für verschiedene Öle ulld Zusätze. Es zeigt sich, daß 
mit Ausnahme des Zusatzes M-200 im untersuchten Bereich die Oberflächen-
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spannung der Konzentration gegenüber praktisch linear ist und demnach der 
Gleichung 
folgt. Hierbei ist 0: die Oberflächenspannung des legierten Öles, 0:0 die Oberflä-
chenspannung des unlegierten Öles, c die Konzentration in Gewichtsprozenten, 
m die Richtungstangente. 
c(, Dyn/em 
29,8~~~~~~~;:::==== ____ ~ 71\ 
6 
/). /1on/ogear 
o K-88J 
A K-981 
5 .~~ o K-99l; o /1-200 
" 3 
x Topanol-OC 
" T.O-Zr.-DTP 
~2L-__ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ ____ ~_ 
2 3 5 C 
KonzeniraliClf, Gew,-% 
Ahb. 2. Abhängigkeit der Oberflächenspannung von der Konzentration (Zusätze in kosmeti-
schem VaseIinöl) 
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Abb. 3. Abhängigkeit der Oberflächenspannung verschiedener Öle von der Konzentration des 
Zusatzes K-281 
Es soll damit durchaus nicht gesagt werden, daß die Kurven bei höheren 
Konzentrationen ebenfalls linear verlaufen. Es ist ganz im Gegenteil anzu-
nehmen, daß sie in den meisten Fällen bei höheren Konzentrationen Grenz-
werten zustreben. Praktisch werden aber zur Zeit noch kaum legierte Öle ein-
gesetzt, welche, auf einen Zusatz bezogen, höhere Konzentrationen aufweisen. 
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Es wurden immer die gleichen Öle bei gleicher Konzentration im Ubbe-
lohde-Viskosimeter und im Fenske-Viskosimeter untersucht. Wird eine Kon-
zentrationsfunktion der Viskosität in den beiden Viskosimetern aufgenommen, 
so kann der Viskositätswert im Ubbelohde-Viskosimeter für beliebige Kon-
zentration des Zusatzes folgendermaßen am:geclriickt werden: 
.:1J'c • (10) 
}Iierbei ist )'L" die im Ubbelohde-Viskosimeter gefundene Viskosität, l'v die 
Viskosität des Grundöles und Lll!e die durch den Zusatz bei der Konzentra-
tion c verursachte Viskositätsänderung, 
Für das Fenske-Viskosimeter gilt hingegen folgende Gleichung: 
'I'F (11) 
Hierbei ist l'p die im Fenske-Viskosimeter gefundene Viskosität und ,~h'~ 
die durch die Oberflächenspannungsänderung yerursachte Viskositätsän-
derung. 
Demnach ist definitionsmäßig die durch die Oberflächenspannungs-
änderung verursachte Viskositätsänderung 
k .:1t~ , (12) 
Hierbei ist Llt~ die durch die Oberflächenspannung yerursachte Anderung 
der Abflußzeit. 
Für den in lUlseren Versuchen untersuchten Fall ist R 1 - R2 aus der 
Gleichung (8) konstant. Daher kann diese Gleichung yereinfacht werden und 
anstelle der Differenz R1 - R 2 die Konstante E eingesetzt ·werden. Die Abwei-
chung der Viskosität zwischen unlegiertem und legiertem Öl Llt~ kann also durch 
Einsetzung der Gleichung (8) in die Gleichung (12) folgendermaßen berechnet 
werden: 
A A LJt = - -----~ B -!- DE:Zn 
A (13) 
B DEcx:c 
ferner 
.:1t~ = A(B + DE:zJ - A(B + DE :Zo) (B + DE :Zo)(B DE CX:c) 
(14) 
hieraus folgt nach U mordnung und Zusammenziehung der Konstanten 
4V,% 0,6 
0,5 
a~ 
Q3 
0,2 
0,1 
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Abb, 4. Anderung des systematischen Fehlers mit der Zusatzkonzentration in kosmetischem Öl 
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o Topanol-OC 
A X-281 
... TC-Zn-DTP 
IJ X-883 
a X-981 (anomal) 
x T./.G.-Zn-DTP 
Konzentration, Gew. % 
Abb. 5. Anderung des systematischen Fehlers mit der Zusatzkonzentration in Paraffinum 
liquidum 
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Abb. 6. Anderung des systematischen Fehlers mit der Zusatzkonzentration in technischen Ölen 
Demnach ist der funktionelle Zusammenhang zwischen der Oberflächen-
spannung lmd der Abflußzeitänderung bzw'. der Viskositätsänderung eine 
Kurve mit abnehmender Tendenz. 
:M:eßergebnisse 
Auf Grund obiger Überlegungen wurden also für jedes Öl die Oberflä-
chenspannung, die Viskositäten im Cannon-Fenske-Viskosimeter und im 
Ubbelohde-Viskosimeter in unlegiertem und in verschieden hochlegier-
tem Zustand bestimmt. Die Differenz z\' .. -ischen den im Cannon-Fenske-
Viskosimeter und im Ubbelohde-Viskosimeter gemessenen Werten der Viskosi-
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2~1 ~~ ____ ~~~~ __ ~~~~~ 
0.10 
Abb. 7. Wirksamkeit von Zusätzen in kosmetischem Weißöl 
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Ab/:. 8. Zusammenhang zwischen der Oberflächenspannung und dem Meßfehler für legiertes 
Paraffinum liqnidum 
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Abb. 9. Abhängigkeit des systematischen ?lIeßfehlers von der Oberflächenspannung 
tät wurde berechnet und als durch die Oberflächenspannung verursachte Vis-
kositätsänderung (Llv~) betrachtet. 
Alle zur Berechnung herangezogenen Meßwerte sind Durchschnittswerte 
aus mindestens zehn Messungen. Es wurden insgesamt mehr als zweitausend 
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Viskositätsmessungen durchgeführt. Es zeigte sich, daß mit der einzigen Aus-
nahme des Zusatzes K-981 die Meßwerte im Cannon-Fenske-Viskosimeter 
für legierte Öle höher als im Ubbelohde-Viskosimeter lagen. Bei letzterem 
schwankten die Ergebnisse innerhalb der Fehlergrenze. Abb. 4, 5, 6 zeigen die 
Änderung des Viskositätsunterschiedes mit der Konzentration der Zusätze 
und es geht aus den Bildern hervor, daß diese Kurven den Erwartungen ent-
sprechend hyperbolisch verlaufen [siehe Gleichungen (8) und (9)J. 
Abb. 7, 8 und 9 zeigen die A.l1derung der Viskositätsabweichung mit der 
Oberflächenspannung. Den theoretischen Erwägungen entsprechend hat die 
Kurve eine abnehmende Tendenz [Gleichung (15)J. 
Auf Grund von theoretischen Überlegungen müssen die Meßpunkte bei 
den kleinen Viskositätsänderungen L1J'c durch die Viskosität des Zusatzes, 
die vernachlässigt werden kann, auf ein und derselben Kurve liegen. Die Bilder 
zeigen, daß dies mit Ausnahme des stets abweichende Werte ergebenden Zu-
satzes M-200 praktisch zutrifft. Noch eine scheinbare Abweichung liegt beim 
Zusatz K-883 vor. Da aber durch diesen Zusatz die Oberflächenspannung er-
höht wird, muß die Kurve mit gleichem, aber entgegengesetztem Neigungs-
,vinkel verlaufen, was auch tatsächlich der Fall ist. 
Abb. 7 zeigt die Kurven für kosmetisches Weiß öl. Im Y crgleich hierzu 
ist die Kurve für Paraffinum liquidum weniger stcil (Abb. 8). Es zeigt sich, 
daß die Wirkung des Oberflächenfehlers mit zunehmender Viskosität abnimmt. 
Abb. 9 zeigt die Kurven für verschiedene Industrie- und Motoröle. Die Ten-
denz der Kurven entspricht durchaus den in den theoretischen Überleguno-en 
v '" 
vorausgesetzten Prinzipien. Hingegen liegen die Punkte bei gleicher Viskosität 
nicht immer auf ei;ner gleichen Kurve, was darauf hindeutet, daß auch die 
gegenseitigen Wirkungen des Zusatzes und der Öle verschiedener chemischer 
Konstitution einen gewissen Einfluß auf den Viskositätsfehler haben. 
Schließlich wurden die bisher in Centistokes ausgedrückten Viskositäts-
fehler in Prozente der im Ubbelohde-Viskosimeter erzielten Werte umgerech-
net. Tabelle 2 zeigt die prozentuellen Abweichungen, und zwar für jedes Öl 
bei der maximalen untersuchten Legierung. Es sei hierzu bemerkt, daß die 
maximale Legierung durchaus nicht höher als die industriell übliche Legierung 
ist. Es geht aus der Tabelle hervor, daß der Fehler bis 0,7% ansteigt, also in 
gewissen Fällen den doppelten Wert des nach den amerikanischen und eng-
lischen Normen zulässigen Fehlers erreicht und in sechs Fällen auch die nach 
den sowjetischen und ungarischen Normen zulässige Grenze übersteigt. 
Hierzu soll noch bemerkt werden, daß nach Philippoff das Ubbelohde-
Viskosimeter nicht die volle Oberflächenspannungswirkung auszuschalten 
vermag, da das hängende Niveau Schwingungen besitzt, die die vollständige 
Kompensierung des Fehlers nicht zulassen. Philippoff schätzt die Herabset-
zung der Oberflächenspannungswirkung durch das Ubbelohde-Viskosimeter 
auf etwa 50%. Demzufolge könnten für den behandelten Modellfall unter An-
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Tahelle 2 
l1aximale Abweichungen für verschiedene ÖI-Zusatz-Kombinationell 
Kosmetische:3 Öl .JJ'" Paraffinum max. ~~ Hquidulll 
11-200 ..LO,23 M-200 
Topanol-OC -;-0,26 Topanol-OC 
11ontogear -i-O,28 11ontogear 
K-883 -;-0,52 K-883 
K-994 -i-O,65 K-981 
T.I.O.-Zn-DTP -i-O,60 K-994 
T.C.-Zll-DTP -,-0,56 T.I.O.-Zn-DTP 
K-281 -;-0,69 T.C.-Zn-DTP 
K-981 -'-0,65 K-281 
Verschiedene Öle + K-994 
Transfonnatorenöl 
Motoren-Grundöl 11-40 
11otoren-Grundöl 11-90 
.J1'0: 
max.% 
-i-O,10 
-i-O,08 
-i-O,02 
-i-0,06 
-0,07 
0,00 
+0,07 
+0,09 
+0,11 
Lll'::t 
S'6 max. 
+0,48 
+0,04 
+0,06 
wendung genauerel' Korrekturen die Fehler fast den doppelten Wert haben. 
Dies ist zwar nur eine Annahme, doch weist sie darauf hin, daß der Ober-
flächenspannungsfehler in sehr vielen Fällen unter Anwendung des Cannon 
Fenske-Viskosimeters signifikant ist. Beim Ostwald-Pinkewitsch-Viskosi-
meter ist die Differenz R I - Rz viel größer als beim Cannon-Fenske-Viskosi-
meter. Für solche Fälle ist es daher gewiß keine bloße Annahme, daß der Ober-
flächenspannungsfehler größer ist als in dem von uns geprüften Fall. 
* 
Wir möchten an dieser Stelle dem Ministerium für Schwerindustrie für die Finanzie-
rung sowie den Herren Dipl.-Ing. P. Bencze, Prof. Dr. L. Vajta und Dipl.-Ing. D. Eötvös 
für die Hilfe und Unterstützung unseren Dank aussprechen. 
Zusammenfassung 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß bei relativen Kapillarviskosimetern. 
bei denen die bei den Ölgefäße nicht die gleichen Dimensionen besitzen und auch kein hängendes 
Niveau -:-.orliegt, der Oberflächenspannungsfehler signifikant ist. Seitdem in letzter Zeit viele 
legierte OIe in Kapillarviskosimetern geprüft werden, übersteigt der durch die Oberflächen-
spannung verursachte Fehler den in den Normen zugelassenen Wert. Es entsteht dadurch ein 
zusätzlicher, bis 0,7% ansteigender systematischer Fehler. Auf Grund dieser Feststellungen 
muß vorgeschlagen werden, die ungarischen Normen so zu ändern, daß die Ergebnisse mit den 
tatsächlichen Werten im Einklang seien. 
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